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ESTADO UBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE SALUD
SAN JUAN, PUERTO RICO

REGLAMENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD NUM. 127 PARA LA
INSTALACI6N DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS

ARTiCULO I. TiTULO

Este Reglamento se conocera como el "Reglamento para la Instalacion de
Desfibriladores Extemos Automatlcos".

ARTiCULO II. BASE LEGAL

se promulga este Reglamento en virtud de la Ley Numero 85 de 30 de julio
de 2007, conocida como la Ley para la Instalacion de Desflbriladores, de la
Ley Numero 81 de 14 de marzo de 1912, segun enmend ada, la cual delega
en la Secreta ria de 5alud la Responsabilldad para proteger la salud publica
del pueblo de Puerto Rico y las dlsposlclones de la Ley de Procedlmiento
Admlnlstratlvo Uniforme, Ley Numero 170 de 12 de agosto de 1988, segun
enmendada.

ARTiCULO III. PRop6sITO

La Ley Numero 85, supra, reconoce que la dlsponibilldad de un desflbrilador
extemo automatico en lugares publicos podria ser la diferencia entre la vida 0
la muerte de una persona. Por tal razon, el legislador estableclo unas guias
para exigir la instalacion de desflbriladores extemos automatlcos en
determinados lugares publicos, a la vez que delego a la Secreta ria de salud la
facultad de adoptar la reglamentacion necesarla para Implementar la referida
ley. Conforme a tal delegacion, la Secreta ria de salud ha e5tablecido las
circunstancias en que se requerlra la instalacion de un desflbrllador extemo
automatico.

ARTiCULO IV. APUCABIUDAD

Este Reglamento sera aplicable a todas las agencias, corporaciones e
Instrumentalidades del Estado Ubre Asoclado de Puerto Rico y a los
estableclmientos, segun deflnldos en este reglamento.

se exhorta a las entidades prlvadas a que adopten voluntariamente las
disposiciones de este reglamento y las utllicen como una guia para
determlnar la necesidad de instalar desflbriladores extemos automatlcos en
sus facllidades y adoptar un plan para asi hacerlo.

ARTiCULO V. DEFINICIONES

A los efectos de este Reglamento, a menos que de su contexto se deduzca
otra cosa, los slgulentes terminos tend ran el significado que se expresa a
contlnuaclon:

1. Desflbrllacl6n - Es el tratamiento de emergencla en el cual' un
dlsposltivo electronico Ie da una descarga eieetrica al corazon para
restablecer el ritmo de contraccion normal de un corazon que sufre de
una arritmla pellgrosa 0 paro cardiaco.

2. Desfibrllador Extemo Automatico (Automated Extemal
Defibrillator, AED)- significa el dispositivo portatll utllizado para
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estlmular ellktricamente un corazon que esta fibrilando. Conslste en un
mecanlsmo de dos (2) electrodos que se aplJcan dlrectamente sobre el
torax de la persona, entre los que se hace pasar una corriente 'electrica
de caracterlsticas especiales, que aplicado 10antes poslble despues de
ocurrido el paro cardiaco, pennite con un alto porcentaje de
probabilidades de restablecer eiritmo cardiaco nonnal perdido.

3. Establectmtentos - Slgnlfica aquelias facilidades que son propiedad
del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico, sus instrumentalidades 0
municlpios, 0 que sean operadas por entldades privadas mediante un
contrato con el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 0 un
municipio, tales como tenninales de transporte terrestre, maritimo y
aereo; estadios y centros deportlvos; locales de espect,kulos y
entretenimiento publico; y salones de conferencla, semlnarios 0
exposiciones, entre otros.

4. Flbrllact6n ventricular 0 pam cardtaco - Es la interrupclon
inesperada y repentlna del fundonamiento del corazon. De no ser
admin/strado tratamlento de emergencia (desfibrilacion) puede ocurrir
la muerte sublta.

ARTICULO VI. CARACTERisncAS GENERALES DEL EQUIPO DE
DESFlBRlLACI6N EXTERNA AUTOMAnCA (AED)

Ei desfibrilador externo automatlco (AED) que se adqulra debera tener las
siguientes caracteristlcas:

1. Debera proveer para su faclJldentificacion.

2. Debera proveer instrucciones de su funcionamlento en el Idioma Ingles

y espanol Impresas en el mismo.

3. Debera proveer instrucclones de su funcionamlento de fonna auditlva

en Ingles y en espanol.

4. Debera proveer un mecanisme de autodetenninaclon y reconocimiento

de la necesldad de ejecuclon del procedimlento de desfibrilacion en

caso de emergencla.

ARTICULO VII. LUGARES DONDE DEBE INSTALARSE UN
DESFlBRlLADOR EXTERNO AUTOMAnco (AED)

Se debera instalar un desfibrilador externo automatico (AED), segun 10
requerido por la Ley Numero 85, supra, en los siguientes iugares:

1. Toda agencia, corporaclon e instrumentalidad publica, vendra obligada

a tener un desfibrllador externo auto matico en sus dependenclas en

todo momento en que se este Iievando a cabo una actlvidad con la

presencia de dosclentas (200) personas 0 mas, 0 cuando se este

prestando servicios at publico con la presencia de doscientas (200)

personas 0 mas. Para este computo, debe tomarse en cuenta los

empleados que estaran presentes ofrectendo el servlclo 0 laborando en

la actlvldad que se lJeve cabo.

2. Los slgulentes estableclmientos deberan instalar desfibriladores
extemos automaticos:
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a, Los terminales de transporte terrestre, maritimo y aereo con

capacidad para mil (1,000) personas 0 mas, contaran con un

minlmo de dos (2) desflbriladores automaticos externos.

b. Los Estadlos y centros deportivos publicos con capacldad para mil

(1,000) personas 0 mas, contaran con un minimo de un (1)

desfibrilador automatlco externo.

c. Los locales de espectaculos y entretenimiento publico con

capacidad para quinientas (500) personas 0 mas, contaran con

un minimo de un (1) desflbrilador automatico externo.

d. los salones de conferencias, semlnarios 0 exposiciones del

gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus

InstrumentalJdades 0 municipios con capacldad para quinlentas

(500) personas 0 mas, contaran con un minimo de un (1)

desfibrlJador automatico externo.

e. Toda aquelJa fadlidad no enumerada anteriormente con

capacldad para quinlentas (500) personas 0 mas contaran con un

minimo de un (1) desfibrilador automatico extemo.

ARTiCULO VIII. PROGRAMA Y PLAN DE IMPLEMENTACI6N DEL AED

Las agencias, corporaclones publJcas, instrumentalidades publicas y
estableclmlentos obligados a tener desflbrilador extemo automatlco en sus
dependenclas, seran responsables de establecer un Programa de AED. EI
Programa de AED estara encargado de desarrolJar un plan para la
Implementadon de la ley Numero 85 y las dlsposiciones de este Reglamento.
En dicho plan se debe:

1. Considerar la poblacion que utlliza y trabaja en las facllidades, el

tamaiio de dlcha poblacion, la edad y condiciones de salud.

2. Evaluar el diseiio arquitectonico de la facilldad para determinar la

existencia de barreras y/o problemas estructurales que puedan Iimitar

el acceso de las personas debldamente adiestradas al desfibrilador

extemo automatico.

3. DetalJar las medldas que seran adoptadas para lograr que el tiempo de

respuesta en caso de fibrilacion ventricular 0 para cardlaco sea menor

de tres (3) minutos, a ser computados desde el momento en que se

identifica la emergencia hasta que el desfibrilador es lIevado al lado de

la vlctima.
4. Establecer la cantidad necesaria y ubicacion de cada desfibrilador

externo automatico.

5. Inciuir un plano de la localizacion del (los) desfibrilador(es) extemo(s)

automatico(s).

3
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6. Incluir copla de los manuales de Instrucclones y/u operacl6n del (los)

desfibrilador( es) extemo( 5) automatico(s).

7. Inclulr copia de cualquler material Impreso producldo para la

dlvulgacl6n de la locallzacl6n y operacl6n del desflbrilador externo

automatlco.

8. Detallar los adiestramientos a ofrecerse segun dispuesto en este

reglamento.

9. Detallar los procedlmlentos establecldos para el mantenlmiento y

reemplazo del desflbrilador extemo automatico segun dlspuesto por el

fabrlcante.

ARTiCULO IX. DESIGNACI6N DE COORDINADOR DE PROGRAMA DE
AEDY ENLACE

Las entldades obllgadas a tener un AED, nombraran un coordlnador que
estara a cargo del Programa de AED y una persona que funja como enlace
entre dlcha entldad y el Departamento de salud. La deslgnacl6n de
Coordinador del Programa de AED y Enlace con el Departamento de salud
podra recaer en la mlsma persona.

ARTiCULO X. PLAN DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIA

Las agendas, corporaciones publlcas, instrumentalldades publlcas, y
estableclmlentos obllgados a tener desflbrilador extemo automatico en sus
dependencias, seran responsables de establecer un plan que detalle las
medldas a tomar en caso de una emergencla que Involucre el uso del
desfibrilador automatlco extemo. Dlcho Plan de Emergencia debe establecer
la notlflcaci6n inmedlata al 9-1-1 (tan pronto se Identlflque la emergencla) y
cualquier otra medida que contribuya a la atenci6n Inmediata y efectlva de
una emergencia que Involucre el usc del AED.

Toda agencla, corporaci6n publica, instrumentalldad publica y estableclmlento
obllgado a tener desfibrilador extemo automatico en sus dependencias,
debera remitir anualmente a la Secretaria de SaIud copla del Plan de
Emergencia adoptado. La secretaria de salud tendra la facultad de
inspecclonar y corroborar el desarrollo e Implementacl6n del Plan de
Emergencla confornne a 10 dispuesto en este Reglamento.

ARTiCULO XI. UBICACI6N Y ROTULACI6N

AI deternnlnar el lugar donde se Instalara el desfibrilador extemo automatlco
deben considerarse los slgulentes factores:

1. EI lugar donde se instale el desflbrilador deber ser acceslble y Iibre de

barreras arquitect6nlcas que diflculten su usc, de manera que el tlempo

de respuesta en caso de flbrilacl6n ventricular 0 pare cardlaco sea

menor de tres (3) mlnutos, a ser computados desde el momento en

que se identiflca la emergencia hasta que el desflbrilador es lIevado al

lado de la victlma.
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2. EI desflbrilador debe instalarse en un fugar consplcuo el cual debe estar

debldamente rotulado.

3. SI el AED es Instafado en una pared, debera hacerse a una altura no

mayor de cuatro pies (4').

4. La rotulacl6n dlseiiada debera incluir el sigulente sfmbofo para

identificar la dfsponfbilidad y localizaci6n del Desflbrilador Extemo

Automatlco:

A
E
D

5. EI r6tulo anterior debera tener un fonda blanco con letras negras y el

sfmbolo en forma de coraz6n en rojo.

6. Las instrucciones sobre c6mo utilizar el desfibrilador deben estar

dlsponibles en todo momento, en espanol y en Ingles, mediante r6tulos

y/o material impreso y de manera auditlva.

7. En elfugar donde esta ubicado el desflbrilador extemo automatfco

debera induirse los sfgufentes instrumentos:

a. Mascara facial para reanimacl6n y/o Instrumento de resucitaci6n

boca a boca.

b. Guantes Medicos (Non-latex).

c. Rasuradora desechable.

d. Gasas y/o vendajes.

e. njeras

ARTiCULO XII. MANTENIMIENTO

Las agencias, corporaclones, instrumentalidades publicas y establecimientos,
obligadDs a tener desfibrilador extemo automatlco en sus dependendas,
seran responsables de establecer un plan para el mantenimiento de dicho
equipo que considere entre otras cosas:

1. La deslgnaci6n de una persona encargada de ofrecer mantenimiento

regularmente al desflbrilador.

2. Ofrecer mantenlmiento af desflbrilador conforme con las guias para la

operacl6n y mantenlmlento establecldas por ef fabrlcante

3. Verlficar que los InstrumentDs Incfuidos en el Art. XI (7) se encuentren

dlsponlbles.

4. Verlficar que ef(los) desflbrilador(es) esten ubicados 0 disponibles en el

fugar deslgnado.

5
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5. Mantener records sobre la inspecclon V el mantenimlento ofrecldo al

equlpo.

ARTicULO XIII. ADIESTRAMIENTO

Para asegurar el buen uso de los desfibriladores instalados, sera
responsabilldad de las autoridades estatales V munlcipales proveer el
adlestramiento adecuado a los empleados que deslgne a estos efectos, para
que estos puedan operar dicho equlpo. Los adlestramlentos deberan ser
ofrecldos por entidades acreditadas, como Emergenclas Medlcas, la
Asoclaclon Americana del Corazon V la Cruz Roja, entre otras. Los
adlestramientos deberan Indulr, pero sin Iimitar a, las slgulentes areas:

1. Identificaclon de condiciones que requirieran el uso de un destibrilador.

2. Procedlmlentos de prlmeros auxllios en recnicas basicas de resucltaclon

V soporte vital baslco.

3. Procedimientos baslcos V manejo de sltuaciones en caso de

emergencias medicas.

4. Operacion V manejo del desfibrilador segun las especlficaclones e

Instrucciones del fabrlcante.

5. Plan de Respuesta en Caso de Emergencia adoptado por la agencia,

corporacion, instrumentalidad publica 0 estableclmiento.

ARtiCULO XIV. REGISTRO DE ADIESTRAMIENTOS OFRECIDOS Y
EMPLEADOS ADIESTRADOS

Toda entidad obligada a tener en sus facilidades un destibrilador externo
automatico debera contar con un reglstro de todos los adlestramlentos
ofreddos a sus empleados. Este regl5tro debe detallar el nombre de la
persona adiestrada, los adiestramientos que ha recibldo, las horas contacto V
la frecuencia con la que deberan renovarse los mismos.

ARtiCULO XV. DEBER DE INFORMAR AL DEPARTAMENTO DE SALUD
Las agenclas, corporaciones, Instrumentalidades publicas V establecimientos
obligados a tener destibrllador externo automatico en sus dependenclas,
tlenen el deber de rendlr un Infonne al Departamento de Salud que incluva:

1. Las medldas adoptadas para la Implementaclon de las disposiciones de

la LeV Num. 85, supra, V de este reglamento. EI primer Infonne que se

rlnda Inclulra un plan iniclal para la implementaclon V en los aoos

subslguientes se infonnaran los camblos, 51alguno, a dicho plan iniclal.

2. EI nombre e Infonnacion de contacto de la persona deslgnada como

enlace entre la entidad V el Departamento de Salud.

3. EI Plan de Emergencia adoptado segun los criterios establecidos en el

Art. X de este reglamento.

Este Infonne debe ser radlcado en el Departamento de Salud no mas tarde
del dla lro de febrero de cada ano.
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ARtiCULO XVI. PENAUDADES

Toda persona que viole las dlsposiciones de este Reglamento sera castigada
con multa que no sera menor de velnticinco (25) d61ares nl mayor de cien
(100) dolares, y por relncidencla eon multa que no sera menor de eineuenta
(50) d61ares nl mayor de quinientos (500) dolares.

ARtiCULO XVII. SEPARABIUDAD

51 eualquler articulo 0 inelso de este Reglamento fuere declarado nulo por un
Tribunal con competenela, dicha declaracion de nulidad no afectara las demas
disposieiones del mlsmo, las euales continua ran vigentes. A esta finalidad, las
dlsposleiones de este Reglamento son separadas e independlentes.

ARtiCULO XVIII. FECHA DE EFECTIVIDAD

Este Reglamento fue aprobado por la Seeretarla de Salud eonfonme a 10
estableeido en la Ley Numero 85 de 30 de julio de 2007 y en la Ley Num. 170
de 1988, segun enmendada, y entrara en vigor trelnta (30) dias luego de
radleado en el Dej)artamento de Estado de Puerto Rico.

En San Juan, Puerto Rico el dia 29 de enero de 2008.
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